Sollwert Restfeuchte ist vorhanden!

- Pruefdatum :

- Startzeit :

- Material :

- Pruefer :

- Messgeraet :

- Bemerkungen :
- Art-Bez :

- Startgewicht :

- max Feuchte <=:
- int-Art-Nr :

- Chargef/LOT :

Unterschrift...........cooooii

Uhrzeit: 12:25:20-
Uhrzeit: 12:25:50 -
Uhrzeit: 12:26:20 -
Uhrzeit: 12:26:50 -
Uhrzeit: 12:27:20-
Uhrzeit: 12:27:50 -
Uhrzeit: 12:28:20 -
Uhrzeit: 12:28:50 -
Uhrzeit: 12:29:20 -
Uhrzeit: 12:29:50 -
Uhrzeit: 12:30:20 -
Uhrzeit: 12:30:50 -
Uhrzeit: 12:31:20-
Uhrzeit: 12:31:50-
Uhrzeit: 12:32:20-
Uhrzeit: 12:32:50 -
Uhrzeit: 12:33:20-
Uhrzeit: 12:33:50 -
Uhrzeit: 12:34:20 -
Uhrzeit: 12:34:50 -
Uhrzeit: 12:35:20-
Uhrzeit: 12:35:50 -
Uhrzeit: 12:36:03 -

06.04.2018
12:23:28
Novamid PA 66GF30
Mustermann1
RA-MAG0
Test fur Webseite

5.9956
0.05 %

X0-1234 Test

0.0808%
0.1143%
0.1597%
0.1853%
0.2102%
0.2317%
0.2506%
0.2722%
0.2872%
0.3012%
0.3139%
0.3249%
0.3340%
0.3437%
0.3544%
0.3583%
0.3654%
0.3764%
0.3818%
0.3859%
0.3872%
0.3933%
0.3899%

Messung beendet, bitte bestatigen
Ende der Messung bestatigt!

Feuchte : 23.38 mg in 5.9956 g

entspricht Feuchte :

389.90 g in 100 Kg

Feuchte nicht in Ordnung! Bitte Trocknen!
zu hoch um 0.340 %

HeGo PolyForm
Auf der Insel 18

34388 Trendelburg / Germany
Phone: +49(0)5675-725 116

eMail:

Feuchte in %

- A Reslieuchle in %o
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Masspunkts - Zatachs &



